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Vérificateur XXXXXX

MATERIELS UTILISES LEGENDE CLASSEMENT RP
Type N° Valide jusqu'enDED Ambiant en mSv/h (1m)

JRadiamètre AD 113511 05 2007 DED 50 cm en mSv/h
Radiamètre DED Contact en mSv/h

Fond de calandre
CONTACT 3.1 mSv/h

0,5 M 1 mSv/h
1 M 0.7 mSv/h

Calandre
CONTACT 3.4 mSv/h

0,5 M 1.5 mSv/h
1 M 1 mSv/h

Plaque tubulaire
CONTACT 4.4 mSv/h

0,5 M 1.15 mSv/h
1 M 0.8 mSv/h




